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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

8 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario
“La Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
“perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Sistemas
bombas infusión y sistemas administración de citostáticos. PA 2016-0-11”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “La Paz”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “La Paz”.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
3) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
4) Teléfono: 917 277 247.
5) Telefax: 917 277 047.
6) Correo electrónico: No.
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pú-

blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratos públicos)
y en la web del Hospital Universitario “La Paz”: www.hulp.es/proveedores

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de abril de 2016.

d) Número de expediente: PA 2016-0-11.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Sistemas bombas infusión y sistemas administración de citostáticos.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes, sí. Número de lo-

tes: Cinco.
Lote 1: Sistemas para bombas de infusión volumétrica.

— Número de orden 1: Sistema de baja absorción para bomba de infusión volumé-
trica. Con punzón de plástico rígido, flexible, toma de aire, filtro de 15 micras,
con sistema de cierre, conexión “luer-lock”. Longitud aproximada 200-300 cm.
Exento de látex y DEHP. Estéril.

— Número de orden 2: Sistema estándar para bomba de infusión volumétrica.
Con punzón de plástico rígido, flexible, toma de aire, filtro de 15 micras, con
sistema de cierre, conexión “luer-lock”. Longitud aproximada 200-300 cm.
Exento de látex y DEHP. Estéril.

— Número de orden 3: Sistema Fotoprotector para bomba de infusión volumétri-
ca. Con punzón de plástico rígido, flexible, toma de aire, filtro de 15 micras,
con sistema de cierre, conexión “luer-lock”. Longitud aproximada 200-300
cm. Exento de látex y DEHP. Estéril.

— Número de orden 4: Sistema de sangre para bomba de infusión volumétrica. Con
punzón de plástico rígido, flexible, cámara sin toma de aire, filtro de 200 micras,
con sistema de cierre, conexión “luer-lock”. Longitud aproximada 200-300 cm.
Exento de látex y DEHP. Estéril.

— Número de orden 5: Sistema de citostáticos con dos conectores para bomba de
infusión volumétrica. Con punzón de plástico rígido, flexible, cámara con
toma de aire, filtro de 15 micras, con sistema de cierre, conexión “luer-lock”.
Longitud aproximada 200-300 cm. Exento de látex y DEHP. Estéril.

— Número de orden 6: Sistema de citostáticos con cuatro conectores para bomba
de infusión volumétrica. Con punzón de plástico rígido, flexible, cámara con
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toma de aire, filtro de 15 micras, con sistema de cierre, conexión “luer-lock”.
Longitud aproximada 200-300 cm. Exento de látex y DEHP. Estéril.

— Número de orden 7: Alargadera para perfusión intravenosa de citostáticos.
Longitud aproximada 40 cm. Exenta de látex y DEHP. Estéril.

— Número de orden 8: Sistema de baja absorción para bomba de infusión volu-
métrica neonatal. Con punzón de plástico rígido, flexible, toma de aire, filtro
de 15 micras, con sistema de cierre, conexión “luer-lock”. Longitud aproxi-
mada 200-300 cm. Exento de látex y DEHP. Estéril.

— Número de orden 9: Sistema Fotoprotector para bomba de infusión volumétrica
neonatal. Con punzón de plástico rígido, flexible, toma de aire, filtro de 15 micras,
con sistema de cierre, conexión “luer-lock”. Longitud aproximada 200-300 cm.
Exento de látex y DEHP. Estéril.

— Número de orden 10: Sistema de sangre para bomba de infusión volumétrica
neonatal. Con punzón de plástico rígido, flexible, cámara sin toma de aire, fil-
tro de 200 micras, con sistema de cierre, conexión “luer-lock”. Longitud apro-
ximada 200-300 cm. Exento de látex y DEHP. Estéril.

Lote 2: Sistemas para bombas de jeringas.

— Número de orden 11: Jeringa estándar para bomba de perfusión de jeringa
de 50 ml. Tres piezas. “Luer-lock” concéntrico. Exenta de látex. Estéril.

— Número de orden 12: Jeringa fotoprotectora para bomba de jeringa de 50 ml.
Tres piezas. Cono “luer-lock” concéntrico. Exenta de látex. Estéril.

— Número de orden 13: Sistema alargadera estándar de baja absorción, que esté
libre de DEHP, para bomba de jeringa con conexión “luer-lock”. Longitud
aproximada 150 cm. Exenta de látex. Estéril.

— Número de orden 14: Sistema-alargadera fotoprotector de baja absorción, que
esté libre de DEHP para bomba de jeringa con conexión “luer-lock”. Longi-
tud aproximada 150 cm. Exenta de látex. Estéril.

Lote 3: Sistemas para bombas de volumétrica multipasos.

— Número de orden 15: Sistema estándar para bomba de infusión volumétrica
multipasos. Longitud aproximada 200-300 cm. Conexión “luer-lock” y pieza
de purgado que esté libre de DEHP. Exento de látex. Estéril.

Lote 4: Sistemas para bombas de nutrición enteral.

— Número de orden 16: Cánula de extracción de 15 cm para conexión enteral se-
gura en jeringas de alimentación.

— Número de orden 17: Cánula de extracción de 5 cm para conexión enteral se-
gura en jeringas de alimentación.

— Número de orden 18: Conector de transición de escala que permite conectar
jeringas para nutrición enteral segura con botones de gastrostomía. Estéril.
Con tapón incorporado. Posibilidad de que el tapón esté unido al conector
(solo en caso de ser necesario por no presentar conector universal en el resto
de fungibles contenidos en este lote).

— Número de orden 19: Conector jeringa/sonda para nutrición enteral segura.
Estéril. Con tapón incorporado. Posibilidad de que el tapón esté unido al co-
nector (solo en caso de ser necesario por no presentar conector universal en el
resto de fungibles contenidos en este lote).

— Número de orden 20: Jeringa de alimentación enteral de 1 ml, estéril, cuerpo
y émbolo formado por el vástago y la junta de estanqueidad. Cono concéntri-
co con conexión enteral segura. Suave desplazamiento del conjunto sin esca-
pe de líquido entre émbolo y cuello de la jeringa. Exento de látex.

— Número de orden 21: Jeringa de alimentación enteral de 10-12 ml, estéril,
cuerpo y émbolo formado por el vástago y la junta de estanqueidad. Cono
concéntrico con conexión enteral segura. Suave desplazamiento del conjunto
sin escape de líquido entre émbolo y cuello de la jeringa. Exento de látex.

— Número de orden 22: Jeringa de alimentación enteral de 2,5-3 ml, estéril,
cuerpo y émbolo formado por el vástago y la junta de estanqueidad. Cono
concéntrico con conexión enteral segura. Suave desplazamiento del conjunto
sin escape de líquido entre émbolo y cuello de la jeringa. Exento de látex.

— Número de orden 23: Jeringa de alimentación enteral de 20 ml, estéril, cuerpo
y émbolo formado por el vástago y la junta de estanqueidad. Cono concéntri-
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co con conexión enteral segura. Suave desplazamiento del conjunto sin esca-
pe de líquido entre émbolo y cuello de la jeringa. Exento de látex.

— Número de orden 24: Jeringa de alimentación enteral de 5-6 ml, estéril, cuer-
po y émbolo formado por el vástago y la junta de estanqueidad. Cono concén-
trico con conexión enteral segura. Suave desplazamiento del conjunto sin es-
cape de líquido entre émbolo y cuello de la jeringa. Exento de látex.

— Número de orden 25: Jeringa de alimentación enteral de 60 ml, estéril cuerpo
y émbolo formado por el vástago y la junta de estanqueidad. Cono excéntri-
co con conexión enteral segura. Suave desplazamiento del conjunto sin esca-
pe de líquido entre émbolo y cuello de la jeringa. Exenta de látex.

— Número de orden 26: Llave de tres vías para nutrición enteral segura. Racor en
Y conexiones dos machos y una hembra (solo en caso de ser necesario por no
presentar conector universal en el resto de fungibles contenidos en este lote).

— Número de orden 27: Sistema alargadera para nutrición enteral segura en
bomba de jeringa. Extremo proximal conexión a sonda y extremo distal a jerin-
ga de alimentación. Exenta de látex. Estéril longitud aproximadamente 150 cm.

— Número de orden 28: Sonda alimentación de 10 French, radiopaca, 40-60 cm
long., milimetrada plástico transparente y flexible, extremo proximal cerrado
y atraumático con dos orificios laterales. Extremo distal con conexión enteral
segura y capuchón incorporado P/cierre de la sonda. Estéril exento de látex y
que esté libre de DEHP.

— Número de orden 29: Sonda alimentación de 4 French, radiopaca, 40 cm
long., milimetrada plástico transparente y flexible, extremo proximal cerrado
y atraumático con dos orificios laterales. Extremo distal con conexión enteral
segura y capuchón incorporado P/cierre de la sonda. Estéril exento de látex y
que esté libre de DEHP.

— Número de orden 30: Sonda alimentación de 5 French, radiopaca, 40 cm
long., milimetrada plástico transparente y flexible, extremo proximal cerrado
y atraumático con dos orificios laterales. Extremo distal con conexión enteral
segura y capuchón incorporado P/cierre de la sonda. Estéril exento de látex y
que esté libre de DEHP.

— Número de orden 31: Sonda alimentación de 6-6,5 French, radiopaca, 40 cm
long., milimetrada plástico transparente y flexible, extremo proximal cerrado
y atraumático con dos orificios laterales. Extremo distal con conexión enteral
segura y capuchón incorporado P/cierre de la sonda. Estéril exento de látex y
esté libre de DEHP.

— Número de orden 32: Sonda alimentación de 8 French, radiopaca, 125 cm
long., milimetrada plástico transparente y flexible, extremo proximal cerrado
y atraumático con dos orificios laterales. Extremo distal con conexión enteral
segura y capuchón incorporado P/cierre de la sonda. Estéril exento de látex y
que esté libre de DEHP.

— Número de orden 33: Sonda alimentación de 8 French, radiopaca, 40-60 cm
long., milimetrada plástico transparente y flexible, extremo proximal cerrado
y atraumático con dos orificios laterales. Extremo distal con conexión enteral
segura y capuchón incorporado P/cierre de la sonda. Estéril exento de látex y
que esté libre de DEHP.

— Número de orden 34: Tapón para conexión enteral segura en jeringas de ali-
mentación (solo en caso de ser necesario por no estar incorporado en las je-
ringas ofertadas).

Lote 5: Sistemas para bombas de nutrición enteral.

— Número de orden 35: Bolsa alimentación enteral de 1.000-1.500 cc. Boca a
rosca compatible con los sistemas de administración de alimentación enteral
utilizados en el Hospital. En envase individual estéril, exento de látex.

— Número de orden 36: Sistema de nutrición enteral para bomba. Longitud
aproximada 250 cm, cabezal universal adaptable a cualquier tipo de envase
(pack, botella con tapón de 26 mm, contenedores tapón rosca de 40 mm, etcé-
tera). Estéril. Incluyendo adaptador universal que permita la unión de los sis-
temas de alimentación enteral con las bolsas colapsables.
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d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital Universitario “La Paz”.
1) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
2) Localidad y código postal: 28046 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prorroga: Sí. Plazo incluida la prórroga: Cuarenta y ocho meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 33140000-3.
j) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Sí.
d) Criterios de adjudicación: Ver capítulo primero del Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 3.976.651,03 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 1.656.912,93 euros.
— IVA (10 por 100): 121.000,00 euros.
— IVA (21 por 100): 322.541,71 euros.
— Importe total: 1.991.554,64 euros.
6. Garantías exigidas:
— Provisional: No procede.
— Definitiva: Ver punto 13 del capítulo primero del Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera: Ver capítulo primero del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
Solvencia técnica y profesional: Ver capítulo primero del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: …
d) Contratos reservados: …
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “La Paz” (planta
sótano del Hospital Maternal).

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
3) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
4) Dirección electrónica: …

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses

contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261. Sala de Juntas, planta segunda del

edificio Norte.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2016. Hora: A las nueve y treinta.
e) Descripción: Proposiciones económicas.
f) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261, sala de juntas, planta segunda del

edificio Norte.
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g) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
h) Fecha: 11 de mayo de 2016. Hora: A las nueve y treinta (actualizaciones de fe-

chas: Ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página
web del Hospital, www.hulp.es/proveedores).

10. Gastos de publicidad: Los que resulten de la aplicación de las tarifas oficiales por
publicación de anuncios en los boletines oficiales (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y “Boletín Oficial del Estado”, según corresponda) y cuyo importe máximo se
estima en 3.000 euros. El importe de estos gastos será por cuenta del contratista adjudica-
tario, en proporción a su adjudicación, debiendo remitir al órgano de Contratación el justi-
ficante de haber realizado correctamente el pago.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 8 de marzo
de 2016.

12. Otras informaciones: ..

Madrid, a 3 de marzo de 2016.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijoo.

(01/8.982/16)
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