
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018Pág. 68 B.O.C.M. Núm. 217

B
O

C
M

-2
01

80
91

1-
20

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO
“PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA”

20 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2018, de la Dirección-Gerencia del Hospi-
tal Universitario “Puerta de Hierro Majadahonda”, Madrid, por la que se dis-
pone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en
Internet de la corrección de errores del contrato de “Suministro e instalación de
diverso equipamiento electromédico”.

Expediente: GCASU 2018-109.
Denominación: Suministro e instalación de diverso equipamiento electromédico.
Asunto: Corrección de errores PPT.
Habiéndose detectado error material en el cuadro de características técnicas del lote 10,

“Torre de endoscopia 4K”, del PPT, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, se procede a la rectificación del contenido en los siguientes extremos:

Donde dice:
«Equipos y características técnicas mínimas que la componen:
— Monitor:

� Monitor plano 4K, mínimo 31″.
� Resolución: 4096 × 2160 pixels.
� Entradas: HDMI(1), DVI-D(1), SDI(5).
� Salidas: DVI-D(1) SDI(5) Grabador».

Debe decir:
«— Monitor (2):

� Monitor plano 4K, mínimo 31″.
� Resolución: 4096 × 2160 pixels.
� Entradas: HDMI(1), DVI-D(1), SDI(5).
� Salidas: DVI-D(1) SDI(5) Grabador».

Mediante esta corrección se procede a suplir la ausencia en el número de monitores que
deben ofertarse, sin que se modifique el presupuesto de licitación, ya que este se ha calculado
tomando en consideración dicho número. Se mantienen los plazos de presentación de pro-
posiciones.

Madrid, a 4 de septiembre de 2018.—El Director-Gerente, Ricardo Herranz Quintana.
(01/28.407/18)
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